Vue d'ensemble du SAM 500P

Icone de mise en place

Port de données  des électrodes
Les fleches d'action de cette icone

se mettront a clignoter pour vous
demander de fixer les électrodes
sur le patient comme indiqué.

Indicateur d'état

de marche

Lorsque le témoin lumineux
clignote en vert, le SAM 500P
est prét a I'emploi.

Bouton Choc
Appuyer sur

ce bouton pour
administrer le choc

Icone « Ne pas toucher
le patient »

thérapeutique. Vous ne pouvez pas toucher le
patient lorsque les fleches d'action
de cette icone clignotent. Le SAM
500P peut étre en train d'analyser
N le rythme cardiaque du patient ou
Icone sur le point de délivrer un choc.
« Prét »
pédiatrique

Fleches d'action

Icone CPR
advisor Bouton Marche/Arrét
Appuyer sur ce bouton pour

v4 allumer et éteindre I'appareil.
o
Icone « Contact avec
: . Haut-parleur
le patient possible »
Vous pouvez toucher le patient

sans danger lorsque les fleches /
d'action de cette icone clignotent. I ,
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